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医联体智能化采集影像质量控制专家共识
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棻棽棶上海联影智能医疗科技有限公司棳上海暋棽棸棻椄棸椃棭

椲摘暋要椵暋目的暋随着分级诊疗制度的推行棳我国已成立诸多医联体棳并通过云技术实现影像互通与协同诊断棳但各医院

影像质量控制标准和实现程度不一棳导致在医联体内推行影像互通互认存在一定问题暎为基于人工智能技术于 斍影像

暏椃棸椄暏中国医学影像技术棽棸棽棽年第棾椄卷第椂期暋斆旇旈旑斒斖斿斾斏旐斸旂旈旑旂斣斿斻旇旑旓旍棳棽棸棽棽棳斨旓旍棾椄棳斘旓椂



云平台项目建设中形成医联体内影像质量控制棳特达成此共识棳旨在为建立医联体质量控制体系提供参考暎
椲关键词椵暋诊断显像椈医联体椈质量控制

椲中图分类号椵暋斠棿棿 暋椲文献标识码椵暋斄暋暋椲文章编号椵暋棻棸棸棾灢棾棽椄椆棬棽棸棽棽棭棸椂灢棸椄棸椃灢棸

暋暋目前国内已有推动互联网与影像学及影像组学诊

断的专家共识椲棻椵暎对于图像质量控制棬简称质控棭棳国
外已有研究探讨图像模态与造影的质控标准椲棽灢椃椵棳而国

内尚缺乏相关专家共识棳仍需依靠医生进行相关信息

化质控椲棽棳棿棳椄灢棻棽椵暎另一方面棳医联体内部存在诸多差

异椲棻棾椵棳为 质 控 工 作 带 来 巨 大 困 难暎利 用 人 工 智 能

棬斸旘旚旈旀旈斻旈斸旍旈旑旚斿旍旍旈旂斿旑斻斿棳斄斏棭可定量暍自动分析数据棳为
实现影像数据质量同质化提供了有效方法椲棻棿灢棻椂椵暎复

旦大学附属中山医院建立了 斍 影像云平台棳并尝试

将其用于医联体影像质控棳通过云平台及 斄斏技术将

监督采集影像及核对等工作置于影像科技师操作过程

中棳以实现质控前置棳同时从技师暍设备及医院等维度

全面暍定量分析医联体内各影像科室的成像质量棳使专

家小组能常态化统计分析暍总结全医联体影像质量暎
为此棳针对医联体影像采集智能化质控而形成本专家

共识暎
棻暋实施方法

实施影像采集智能化质控的主要措施如下椇栙通

过云平台建设医联体数据共享中心椈栚通过多类型接

口方 式 实 现 设 备暍图 像 储 存 与 传 输 系 统 棬旔旈斻旚旛旘斿
斸旘斻旇旈旜旈旑旂斸旑斾斻旓旐旐旛旑旈斻斸旚旈旓旑旙旟旙旚斿旐棳斝斄斆斢棭和影像

科信息系统棬旘斸斾旈旓旍旓旂旟旈旑旀旓旘旐斸旚旈旓旑旙旟旙旚斿旐棳斠斏斢棭的异

构系统连接椈栛通过独立设计知识库及可配置管理的

方式实现院级规则和个性化规则分级使用椈栜利用 斄斏
模型实现质控实时提醒椈栞应用新技术优化管理架构

和工作流程暎
棽暋强化信息平台建设

信息实时互通和整合打破了医院之间的数据隔

离棳平台建设与管理机制的融合设计是实现医联体影

像采集智能质控的基础椲棻棿椵暎当前国内仍存在平台建

设与业务协同不紧密棳与管理暍流程优化脱节棳数据共

享原则和制度不清晰及不重视知识库建设等问题暎本

课题组进行以下探索并解决了部分问题椇栙多院区信

息互联互通棳根据数据安全暍利用个人信息暍网络安全

等法律暍规范的要求建立医联体医院之间数据资产利

用的信任机制暍技术保障和分配机制椈栚开发异构信息

系统的接口棳包括医院信息系统棬旇旓旙旔旈旚斸旍旈旑旀旓旘旐斸旚旈旓旑
旙旟旙旚斿旐棳斎斏斢棭暍斠斏斢和斝斄斆斢及多厂商设备接口椈栛分

级分类管理质控专业知识棳包括国家规范暍行业共识暍

院级规章和个性化配置等椈栜融合管理规范及优化流

程棳以建设平台暎
棽灡棻暋建设云平台暋云平台承载多单位数据的接入暍存
储暍分发及调阅棳质控知识库的建设暍维护和分发棳以及

协同调度质控业务等功能暎为解决数据传输实时问

题棳采用边云结合方式部署系统棳将知识库集中于云平

台棳执行单元本地化部署棳通过推送和更新知识库而实

现同质化暎网络方面棳采用 斍 专用采集设备棬斍灢
斺旓旞棭棳直接连接设备和云平台椈以 斍网络切片和独立

组网方式暍斍灢斺旓旞专用加密和解密的模块棳以及物理

传输层面的分包机制等方法解决网络安全问题暎
棽灡棽暋构建安全体系暋设计平台时需充分考虑以下方

面椇网络安全棳主要参考三级网络安全等级保护要求椈
数据安全棳主要依据暥中华人民共和国数据安全法暦椈个
人信息保护棳依据暥中华人民共和国个人信息保护法

棬草案棭暦等相关规范椈数字资产管理棳推动医联体间数

据共享棳通过协议暍共识或规章等方式支持业务协同暎
棽灡棾暋连通异构系统暋信息系统中普遍存在孤岛和烟

囱问题棳且医联体影像采集智能质控对 斎斏斢暍斠斏斢和

斝斄斆斢系统的互联互通深度要求较高棳使得异构系统

互联成为实施智能质控的主要障碍之一暎采用机器人

流程自动化棬旘旓斺旓旚旈斻旔旘旓斻斿旙旙斸旛旚旓旐斸旚旈旓旑棳斠斝斄棭暍光学

字符识别棬旓旔旚旈斻斸旍斻旇斸旘斸斻旚斿旘旘斿斻旓旂旑旈旚旈旓旑棳斚斆斠棭及直接

系统接口三种接入模式棳针对影像学设备进行数据接

口抽象棳实现统一云斝斄斆斢和厂商设备接口解析模块

独立椈同时开发大量接口插件棳以有效解决接入问题棳
实现数据双向互通暎

斠斝斄 可通过程序模拟人工录入方式而解决异构

系统信息互联问题暎通过示教和零代码编程的方式可

实现人工模拟棳图像 斚斆斠 则可通过截取高清多媒体

界面棬旇旈旂旇斾斿旀旈旑旈旚旈旓旑旐旛旍旚旈旐斿斾旈斸旈旑旚斿旘旀斸斻斿棳斎斈斖斏棭的
视频流暍摄像头外部监控和直接截取计算机显示服务

数据等方式加以实现暎利用对原始视频流的硬件分流

可截取 斎斈斖斏视频流棳结果稳定可靠棳且不影响工作

站性能椈而摄像头方案易受外部干扰棳对环境要求较

高暎采用上述方式均需通过示教和训练获取准确的

斚斆斠信息暎对接口公开暍文档齐全的系统棳可开发接

口直接接入暎
棽灡棿暋建设知识库暋将知识库的录入暍存储暍管理暍分发

暏椄棸椄暏 中国医学影像技术棽棸棽棽年第棾椄卷第椂期暋斆旇旈旑斒斖斿斾斏旐斸旂旈旑旂斣斿斻旇旑旓旍棳棽棸棽棽棳斨旓旍棾椄棳斘旓椂



和调用等封装成单独模块棳通过专用平台和机制进行

维护棳并分级分类管理棳包括国家规范暍行业共识暍院级

规章和个性化操作经验等暎
棽灡 暋支撑管理和流程优化暋信息系统需具备以下

功能椇
棬棻棭远程高清视频系统棳用于实现业务协同椈
棬棽棭知识库管理系统棳基于中华医学会放射分会

暥放射科管理规范与质控标准棬棽棸棻椃版棭暦椲棻椃椵落实可定

量的质量分项棳支持个性化规则可配置等功能椈
棬棾棭质控异常案例收集和分类检查模块棳用于质控

小组快速浏览和审核采集影像数据质控落实情况椈
棬棿棭分类通知棳在技师摄片端棳以 斄斏系统对所摄

影像进行评估与分类棳秒级反馈结果棳帮助改进操作椈
棬棭归档暍调阅与统计棳系统将 斄斏质量评估结果

归档棳可供质控小组回顾性调阅棳必要时可编辑暍修改

质控结果棳并基于医院暍设备暍模态及人员等维度进行

统计分析棳以定位质量问题棳辅助制定整改方案椈
棬椂棭整改暍推动方案与跟踪结果棳质控小组拟定针

对各单位的个性化整改方案棳通过远程视频等方式传

递下发棳待其整改后再次调阅并评估质量结果棳如未能

达到预期棳则细化整改流程暎
棾暋实施一体化管理

棾灡棻暋成立专项质控小组暋由中心医院牵头成立医联

体内影像质量管理委员会棳牵头医院影像科主任棷副主

任医师或区域卫生健康委员会分管质控领导担任委员

会会长棳委员包括具备中级及以上专业技术职称或具

有质控经验的中心医院及下级医院或非公利医疗机构

的影像科医师棷技师暎
棾灡棽暋统一影像科工作内容

棾灡棽灡棻暋摄影检查规范细则暋建立统一的影像学检查

规范棳以实现医联体内标准统一暍使各医院互通椈其中

至少包括 斬线暍斆斣暍斖斠检查步骤及造影检查规范棳统
一拍摄体位暍斊斚斨暍摄片内容及放射剂量等重要参数暎
用于影像学诊断的图像应符合医学影像通用存储格

式棳且必须归档至斝斄斆斢棳供医联体成员调取暎
棾灡棽灡棽暋影像学报告书写规范暋需用词规范暍格式一

致棳包含受检者基本信息及检查信息等棳并对伪影等干

扰信息进行描述椈且应归档至医联体信息平台暎
棾灡棾暋建立质量管理审核标准暋医联体内部需统一质

控审查标准暍量化分项指标椈审查标准应包括医联体内

质控审查工作细则暍质控内容评审细则及影像学诊断

质控标准评分表暎
棿暋智能辅助下优化流程

棿灡棻暋推动医联体质控流程革新暋现行影像学诊断质

控督查流程棬图棻棭用于医联体存在明显局限性椇栙医

联体模式下运作人工抽检模式困难棳且结果存在一定

概率性椈栚其主观性难以契合医联体内审核标准同质

化的原则椈栛强调终末管理棳弱化环节监督棳导致质控

的实时性差暎
斄斏广泛用于医疗流程各个环节椲棻椄椵棳结合医联体

共享信息平台可实现影像数据的全局性质量把控及质

控标准同质化管理棳增强医联体质控流程的高效性及实

图棻暋医联体现行影像质控管理机制

暏椆棸椄暏中国医学影像技术棽棸棽棽年第棾椄卷第椂期暋斆旇旈旑斒斖斿斾斏旐斸旂旈旑旂斣斿斻旇旑旓旍棳棽棸棽棽棳斨旓旍棾椄棳斘旓椂



时性棳以高新科技赋能医联体质控流程是发展趋势暎
棿灡棽暋标准化图像数据传输流程暋医联体内信息一体

化数据传输是检查图像质量及落实质控标准的基础

棬图棽棭暎医联体成员需执行统一数据标准并将数据上

传至中心医院的信息化平台棳具体步骤如下椇
棬棻棭遵循保护个人信息原则棳所有图像仅在医联体

内部流转棳共享图像信息时需进行特殊标识棬斍斬棭椈
棬棽棭医联体内所有医学数字图像应符合 斈旈斻旓旐棾灡棸

存储格式椈
棬棾棭图像必须包含受检者信息暍医疗机构名称棲图

像共享标识暍摄影检查信息暍成像参数暍显示参数及左

右标识等椈
棬棿棭医联体内部应尽量提供规范暍统一的医学影像

序列描述信息棳采用由质控小组制定统一互认的名称

描述扫描协议棳便于减少数据流转过程中的信息理解

偏差暎
棿灡棾暋完善医学影像学检查流程

棿灡棾灡棻暋检查周期暋质控小组需每季度对下级医院进

行一次及以上全面质控检查棳医院内部每个月需对科

室及技师进行一次及以上全面检查棳包括科室日常工

作管控暍各模态影像数据拍摄规范暍报告书写规范等棳

并以报告形式进行阶段性总结暎
棿灡棾灡棽暋检查方式暋建立医联体影像学诊断质量检查

的多级审核模式椇基层技师参考 斄斏质控结果进行自

检棳发现严重问题时可召回重新进行检查椈院内管理者

需阶段性检查所有质控结果棳针对具体问题提出优化

措施棳并以报告形式定期汇报椈质控小组需阶段性检查

质量棳对问题较多的医院进行线下督查棳以报告形式将

评审结果在医联体内公示并提出解决方案椈医联体内

各下级医院需进行跨单位随机匹配医学影像互关互

检棳记录结果并归档棳线上协同审核疑难问题棳以促进

经验共享暎
棿灡棾灡棾暋问题整改暋对医联体内各医院院内检查发现

的问题棳可通过院内监管流程进行优化整改椈对质控小

组季度检查时发现的问题棳需根据其严重程度采取相

应措施棬图棾棭暎
对于存在较小问题的医院棳可通过报告形式提出

问题及整改方案棳后续持续监督问题整改效果椈如问题

较多棳则由质控小组召开远程会议棳对下级医院予以告

知并商讨整改方案棳后续不定期进行抽检椈发现培训效

果较差或问题较严重时棳小组可自上级医院抽调部分

优秀技师对下级医院进行指导及工作管理暎

图棽暋医联体内信息一体化数据传输
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图棾暋基于 斄斏优化医联体影像质控流程

椲参考文献椵

斲棻斴暋中国医师协会放射学分会》互联网棲敘影像学组敭》互联网棲敘医学

影像诊断中国专家共识敤棽棸棻椆版敥斲斒斴敭中华医学杂志敩棽棸棻椆敩椆椆
敤棿棾敥敽棾棾椆椄灢棾棿棸棽敭

斲棽斴暋斅斦斆斎斄斘斄斘斄敩斎斄斘斆斚斆斔斠敩斔斄斕斄斣斎斏斘斍斄斕斢敭斣旇斿旘旓旍斿
旓旀旙旓旀旚旝斸旘斿旈旑 旕旛斸旍旈旚旟斸旙旙旛旘斸旑斻斿旀旓旘旈旑斾旈旘斿斻旚斾旈旂旈旚斸旍旈旑旚旘斸旓旘斸旍
旈旐斸旂旈旑旂斲斒斴敭斚旘斸旍斢旛旘旂斚旘斸旍斖斿斾斚旘斸旍斝斸旚旇旓旍斚旘斸旍斠斸斾旈旓旍敩棽棸棽棸敩
棻棾棸敤棾敥敽棾棻棾灢棾棽棻敭

斲棾斴暋斎斄斕斕斏斈斄斮 斔敩斖斄斢斔斉斕斕 斍敭斖斸旑斸旂旈旑旂旚旇斿斻斸旔斸斻旈旚旟旂斸旔旈旑
旘斸斾旈旓旍旓旂旟旘斿旔旓旘旚旈旑旂斲斒斴敭斅旘斒斎旓旙旔斖斿斾敤斕旓旑斾敥敩棽棸棻椆敩椄棸敤敥敽
棽棿棿灢棽棿 敭

斲棿斴暋斎斢斏斄斚斄 斖敩斅斦斈斄斦灢斅斮斖斚斉斘 斄敩斢斉斢斕斏斒斄斝敩斿旚斸旍敭斝斿斿旘
旘斿旜旈斿旝旚旓旓旍旀旓旘旂斿旑斿旘斸旍旘斸斾旈旓旂旘斸旔旇旟旚斿斻旇旑旓旍旓旂旈旙旚旙旈旐旔旘旓旜斿旙旈旐斸旂斿
旕旛斸旍旈旚旟斲斒斴敭斆斸旑斄旙旙旓斻斠斸斾旈旓旍斒敩棽棸棽棸敩椃棻敤棻敥敽棿椄灢椃敭

斲斴暋斔斄斠斄斢敩斢斖斄斠斣斄敩斚斊斊斏斆斉斠斣敩斿旚斸旍敭斍旛旈斾斿旍旈旑斿旙敩旚旘斸旈旑旈旑旂
斸旑斾旕旛斸旍旈旚旟斸旙旙旛旘斸旑斻斿敽斏旑旀旍旛斿旑斻斿旓旑旂斿旑斿旘斸旍旔旘斸斻旚旈旚旈旓旑斿旘 斖斠斏
旘斿旀斿旘旘斸旍旕旛斸旍旈旚旟斲斒斴敭斒斝旘旈旐斎斿斸旍旚旇斆斸旘斿敩棽棸棻椆敩棻棻敤棾敥敽棽棾灢棽棿棽敭

斲椂斴暋斖斚斠斚斱斚斨 斢敩 斍斦斢斉斨斄 斉敩 斕斉斈斏斔斎斚斨斄 斘敩 斿旚 斸旍敭
斣斿旍斿旐斿斾旈斻旈旑斿灢斺斸旙斿斾 旙旟旙旚斿旐 旀旓旘旕旛斸旍旈旚旟 旐斸旑斸旂斿旐斿旑旚 斸旑斾 旔斿斿旘
旘斿旜旈斿旝旈旑旘斸斾旈旓旍旓旂旟斲斒斴敭斏旑旙旈旂旇旚旙斏旐斸旂旈旑旂敩棽棸棻椄敩椆敤棾敥敽棾棾椃灢棾棿棻敭

斲椃斴暋斢斄斖斉斏斉敭斖斿斾旈斻斸旍旔旇旟旙旈斻旙棾灡棸敽斉旑旙旛旘旈旑旂旕旛斸旍旈旚旟斸旑斾旙斸旀斿旚旟旈旑
旐斿斾旈斻斸旍旈旐斸旂旈旑旂斲斒斴敭斎斿斸旍旚旇斝旇旟旙敩棽棸棻椆敩棻棻椂敤棽敥敽棽棿椃灢棽 敭

斲椄斴暋斆斎斄斘 斎斝敩斢斄斖斄斕斄斠斔敩斎斄斈斒斏斏斢斔斏斕斖敭斆斄斈斸旑斾斄斏旀旓旘
斺旘斿斸旙旚斻斸旑斻斿旘灢旘斿斻斿旑旚斾斿旜斿旍旓旔旐斿旑旚斸旑斾斻旇斸旍旍斿旑旂斿旙斲斒斴敭斅旘斒斠斸斾旈旓旍敩
棽棸棽棸敩椆棾敤棻棻棸椄敥敽棽棸棻椆棸椄棸敭

斲椆斴暋斣斎斚斖斝斢斚斘斠斊敩斨斄斕斈斉斢斍敩斊斦斕斕斉斠斆斈敩斿旚斸旍敭斄旘旚旈旀旈斻旈斸旍
旈旑旚斿旍旍旈旂斿旑斻斿旈旑旘斸斾旈斸旚旈旓旑旓旑斻旓旍旓旂旟敽斄 旙旔斿斻旈斸旍旚旟灢旝旈斾斿斾旈旙旘旛旔旚旈旜斿
旚旘斸旑旙旀旓旘旐斸旚旈旓旑斂斲斒斴敭斠斸斾旈旓旚旇斿旘斚旑斻旓旍敩棽棸棻椄敩棻棽椆敤棾敥敽棿棽棻灢棿棽椂敭

斲棻棸斴暋斎斉斕斕斉斠斠斉棾旘斾敭斄旑斸旑斸旍旟旙旈旙旓旀旕旛斸旍旈旚旟旐斿斸旙旛旘斿旙旈旑斾旈斸旂旑旓旙旚旈斻
旘斸斾旈旓旍旓旂旟旝旈旚旇旙旛旂旂斿旙旚旈旓旑旙旀旓旘旀旛旚旛旘斿斸斾旜斸旑斻斿旐斿旑旚斲斒斴敭斒斄旐
斆旓旍旍斠斸斾旈旓旍敩棽棸棻椂敩棻棾敤棻棸敥敽棻棻椄棽灢棻棻椄椃敭

斲棻棻斴暋斄斕斕斉斘斅斒旘敩斢斉斕斣斱斉斠斢斉敩斕斄斘斍斕斚斣斱斆斝敩斿旚斸旍敭斄旘旓斸斾
旐斸旔旀旓旘旚旘斸旑旙旍斸旚旈旓旑斸旍旘斿旙斿斸旘斻旇旓旑斸旘旚旈旀旈斻旈斸旍旈旑旚斿旍旍旈旂斿旑斻斿旈旑旐斿斾旈斻斸旍
旈旐斸旂旈旑旂敽斊旘旓旐旚旇斿棽棸棻椄斘斸旚旈旓旑斸旍斏旑旙旚旈旚旛旚斿旙旓旀斎斿斸旍旚旇敮斠斢斘斄敮
斄斆斠敮斣旇斿斄斻斸斾斿旐旟斪旓旘旊旙旇旓旔斲斒斴敭斒斄旐斆旓旍旍斠斸斾旈旓旍敩棽棸棻椆敩棻椂
敤椆斝旚斄敥敽棻棻椃椆灢棻棻椄椆敭

斲棻棽斴暋斆斎斄斕斕斉斘 斠敩 斈斉斘斘斮 斒敩 斝斏斣斣 斖敩 斿旚 斸旍敭 斄旘旚旈旀旈斻旈斸旍
旈旑旚斿旍旍旈旂斿旑斻斿敩斺旈斸旙斸旑斾斻旍旈旑旈斻斸旍旙斸旀斿旚旟斲斒斴敭斅斖斒斞旛斸旍斢斸旀敩棽棸棻椆敩棽椄
敤棾敥敽棽棾棻灢棽棾椃敭

斲棻棾斴暋国家卫生健康委员会敭棽棸棽棸中国卫生健康统计年鉴斲斖斴敭北京敽
中国协和医科大学出版社敩棽棸棽棸敽棻棻椆灢棻棿棿敭

斲棻棿斴暋熊尚华敩应华永敩单前敭医联体智慧影像云协同平台建设及应用斲斒斴敭
中国数字医学敩棽棸棽棸敩棻敤棾敥敽椆灢椆椃敭

斲棻斴暋刘胜红敩于大伟敩戴勇敩等敭医联体云影像平台应用与探索斲斒斴敭影
像研究与医学应用敩棽棸棻椆敩棾敤椂敥敽椃灢棻棸敭

斲棻椂斴暋史珊敩张磊敩刘丰梅敩等敭医联体内远程胸部 斈斠图像质量及其影

响因素斲斒斴敭武警医学敩棽棸棻椆敩棾棸敤椃敥敽椆椂灢椆椄敩椂棸棽敭
斲棻椃斴暋中华医学会放射学分会敭放射科管理规范与质控标准敤棽棸棻椃

版敥斲斖斴敭北京敽人民卫生出版社敩棽棸棻椃敽椃灢棽棻棸敭
斲棻椄斴暋陈娟敩张婷敩卢岩敩等敭人工智能用于医学影像学基础研究态势斲斒斴敭

中国医学影像技术敩棽棸棽棻敩棾椃敤棽敥敽棽椆椄灢棾棸棽敭

暏棻棻椄暏中国医学影像技术棽棸棽棽年第棾椄卷第椂期暋斆旇旈旑斒斖斿斾斏旐斸旂旈旑旂斣斿斻旇旑旓旍棳棽棸棽棽棳斨旓旍棾椄棳斘旓椂


